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Creatinine FS* (Creatinin FS*)

Bestellinformation
Bestellnummer Packungsgröße

1 1711 99 10 920      800 (4 x 200) 

1 1711 99 10 921      200 (4 x 50) 

Verwendungszweck

Diagnostisches Reagenz zur quantitativen in vitro Bestimmung von 
Creatinin in humanem Serum, Heparinplasma oder Urin am 
automatisierten DiaSys respons® 920.

Zusammenfassung

Creatinin ist ein Abfallprodukt, das von den Nieren hauptsächlich 
durch glomeruläre Filtration ausgeschieden wird. Die Konzentration 
von Creatinin im Plasma von Gesunden ist annähernd konstant, 
unabhängig von Wasseraufnahme, Bewegung und Urin-
Produktionsgeschwindigkeit. Daher deuten erhöhte Creatininwerte 
im Plasma immer auf eine verringerte Ausscheidung, d.h. auf eine 
eingeschränkte Nierenfunktion hin. Zum besseren Nachweis von 
Nierenkrankheiten und zur Überwachung der Nierenfunktion ist die 
gleichzeitige Bestimmung von Creatinin in Serum und in Urin (in 
einem definierten Zeitraum gesammelt) zur Bestimmung der 
Creatinin-Clearance ein guter Indikator für die glomeruläre 
Filtrationsrate (GFR). [1,2]

Methode

Kinetischer Test ohne Enteiweißung nach der Jaffé-Methode

Creatinin bildet in alkalischer Lösung mit Pikrinsäure einen 
orangeroten Farbkomplex, dessen Extinktionsdifferenz zu 
festgelegten Zeiten proportional zur Creatinin-Konzentration ist.

Creatinin + Pikrinsäure ──────►Creatinin-Pikrat-Komplex

Reagenzien
Bestandteile und Konzentrationen
R1: Natriumhydroxid 0,2 mol/L
R2: Pikrinsäure 20 mmol/L

Lagerung und Haltbarkeit

Reagenzien sind bei 2 - 25 °C bis zum auf dem Kit angegeben 
Verfallsdatum verwendbar, wenn Kontamination vermieden wird. 
Nicht einfrieren und lichtgeschützt aufbewahren.

Die Gebrauchsstabilität des Reagenzes beträgt 18 Monate.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

1. Creatinin FS enthält Bestandteile, die gemäß EG-Verordnung 
1272//2008 (CLP) wie folgt eingestuft sind:

Reagenz 1: Achtung. H290 Kann gegenüber 
Metallen korrosiv sein. H315 Verursacht 
Hautreizungen. H319 Verursacht schwere 
Augenreizung. P234 Nur in Originalverpackung 
aufbewahren. P264 Nach Gebrauch Hände und 
Gesicht gründlich waschen. P280 
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz 
tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER 
HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P332+P313 
Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche 
Hilfe hinzuziehen. P337+P313 Bei anhaltender 
Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. P390 Verschüttete Mengen aufnehmen, 
um Materialschäden zu vermeiden.

Reagenz 2: Achtung. H290 Kann gegenüber 
Metallen korrosiv sein. P234 Nur in 
Originalverpackung aufbewahren. P280 
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz 
tragen. P390 Verschüttete Mengen aufnehmen, um 
Materialschäden zu vermeiden.

2. Hohe Homogentisinsäurekonzentrationen in Urinproben 
führen zu falschen Ergebnissen.

3. In sehr seltenen Fällen kann es bei Proben von Patienten mit 
Gammopathien zu verfälschten Ergebnissen kommen [3]. 

4. Eltrombopag-Medikation führt zu falsch niedrigen oder hohen 
Ergebnissen in Patientenproben.

5. Zur Vermeidung von Verschleppungen nach Benutzung  
bestimmter Reagenzien sorgfältig spülen. Beachte die DiaSys 
respons®920 Carryover Pair Tabelle. Verschleppungspaare 
und automatisierte Waschschritte mit der empfohlenen 
Waschlösung können in der Systemsoftware hinterlegt 
werden. Bitte berücksichtigen Sie dabei das Gerätehandbuch.

6. Bei Fehlfunktion des Produkts oder einem veränderten 
Aussehen, das die Leistung beeinträchtigen könnte, wenden 
Sie sich an den Hersteller.

7. Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit 
dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaates, in dem sich der Anwender 
und/oder Patient befindet, gemeldet werden.

8. Beachten Sie bitte die Sicherheitsdatenblätter (SDB) und die 
notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch von 
Laborreagenzien. Für diagnostische Zwecke sind die 
Ergebnisse stets im Zusammenhang mit der 
Patientenvorgeschichte, der klinischen Untersuchung und 
anderen Untersuchungsergebnissen zu werten. 

9. Nur für professionelle Anwendung.

Entsorgung
Beachten Sie die geltenden gesetzlichen Vorschriften zur 
Entsorgung von Chemikalien, wie sie im entsprechenden SDB  
angegeben sind, um eine sichere Entsorgung zu gewährleisten.

Warnung: Abfall als potenziell biologisch gefährliches Material 
behandeln. Entsorgen Sie den Abfall gemäß den üblichen 
Laboranweisungen und -verfahren.

Reagenzvorbereitung

Die Reagenzien sind gebrauchsfertig. Die Flaschen werden direkt 
in den Reagenzrotor gestellt.

Benötigte Materialien

Übliche Laborausrüstung

Probenmaterial

Humanes Serum, Heparinplasma oder Urin

Verwenden Sie zur Probenentnahme und -aufbereitung nur 
geeignete Röhrchen oder Sammelbehälter. 

Bei Verwendung von Primärröhrchen sind die Anweisungen des 
Herstellers zu befolgen.

Haltbarkeit in Serum/Plasma [4]:
7 Tage bei 4 – 25 °C
3 Monate bei –20 °C

Haltbarkeit in Urin [4]:
2 Tage bei 20 – 25 °C
6 Tage bei 4 – 8 °C
6 Monate bei –20 °C

TruLab Urin Kontrollen müssen genauso vorverdünnt werden wie 
Patientenproben.

Nur einmal einfrieren. Kontaminierte Proben verwerfen.
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Kalibratoren und Kontrollen 
DiaSys TruCal U wird zur Kalibration empfohlen. Die Kalibratorwerte 
für die kompensierte Methode sind rückverfolgbar auf das NIST 
(National Institute for Standardization) Standardreferenzmaterial 
SRM 967 Level 1 und 2 und damit auf GC-IDMS (gas 
chromatography-isotope dilution mass spectrometry). DiaSys 
TruLab N und P oder TruLab Urin Level 1 und Level 2 (TruLab Urine 
Level 1/2) für die interne Qualitätskontrolle messen. Nach der 
Kalibration muss eine Qualitätskontrolle durchgeführt werden. Die 
Kontrollintervalle und -grenzwerte müssen an die individuellen 
Anforderungen des jeweiligen Labors angepasst werden. Die 
Ergebnisse müssen innerhalb der festgelegten Bereiche liegen. 
Beachten Sie die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und 
Richtlinien. Jedes Labor sollte Korrekturmaßnahmen für den Fall 
einer Abweichung bei der Kontrollwiederfindung festlegen. 
 

  

 Bestellnummer Packungsgröße 
TruCal U 5 9100 99 10 063 20 x 3 mL 
 5 9100 99 10 064 6 x 3 mL 
TruLab N 5 9000 99 10 062 20  x 5 mL 
 5 9000 99 10 061 6  x 5 mL 
TruLab P 5 9050 99 10 062 20  x 5 mL 
 5 9050 99 10 061 6  x 5 mL 
TruLab Urine Level 1 5 9170 99 10 062 20  x 5 mL 
 5 9170 99 10 061 6  x 5 mL 
TruLab Urine Level 2 5 9180 99 10 062 20  x 5 mL 
 5 9180 99 10 061 6  x 5 mL 

  

Berechnung 
 

Creatinin-Clearance [mL/min/1.73 m2] [5]  
 
 

  

 

=  
mg Creatinin/ 100 mL Urin x mL Urin 

mg Creatinin/ 100 mL Serum x min Urinsammelzeit                                                     
  

Die berechnete Creatinin-Clearance bezieht sich auf die 
durchschnittliche Körperoberfläche eines Erwachsenen von 1,73 
m2. 
  

Kompensierte Methode 

Die den Farbkomplex bildende Komponente Pikrinsäure reagiert 
unspezifisch mit interferierenden Serumbestandteilen, sogenannten 
Pseudo-Creatininen. Dies führt vor allem im unteren Messbereich 
zu fälschlicherweise erhöhten Creatinin-Werten in Serum- und 
Plasmaproben. Für die Kompensation dieser Interferenzen wird bei 
der Berechnung der Kalibratorwert für die kompensierte Methode, 
wie im Sollwertdatenblatt von TruCal U angegeben, verwendet und 
vom Endergebnis 0,3 mg/dL subtrahiert [6,7]. Für die Anwendung 
der kompensierten Methode wird ausdrücklich die Kalibration mit 
dem Kalibrator TruCal U empfohlen. Die Methode ist nur auf Serum- 
und Plasmaproben anwendbar.Die kompensierte Methode ist 
rückführbar auf GC-IDMS.  
  

Leistungsmerkmale 

Die unten genannten exemplarischen Daten können bei 
unterschiedlichen Messbedingungen leicht abweichen. 
  

Messbereich bis 15 mg/dL Creatinin im Serum und von 18 bis 
600 mg/dL im Urin. 
Bei höheren Konzentrationen Proben nach manueller 
Verdünnung mit NaCl-Lösung (9 g/L) oder über Rerun-Funktion 
nachbestimmen. 

Nachweisgrenze** 0,1 mg/dL 

Stabilität im Gerät 4 Tage 

Kalibrationsstabilität 1 Tag 
  

 

Störende Substanz Interferenzen 
≤ 10 % bis 

Ascorbinsäure 30 mg/dL 

Bilirubin  3 mg/dL 

Hämoglobin 500 mg/dL 

Lipämie (Triglyceride) 1800 mg/dL 

Weitere Informationen zu störenden Substanzen finden Sie in der Literatur 
[8-10]. 

  

Präzision im Serum 

In der Serie (n=20) Probe 1 Probe 2 Probe 3 

Mittelwert [mg/dL] 0,81 1,26 7,03 

VK [%] 3,16 0,98 1,19 

Von Tag zu Tag (n=20) Probe 1 Probe 2 Probe 3 

Mittelwert [mg/dL] 0,80 1,22 6,63 

VK [%] 3,64 3,23 2,97 
  

Methodenvergleich in Serum (n=110) 

Test x DiaSys Creatinin FS  
(Hitachi 917) 

Test y DiaSys Creatinin FS 
(respons®920) 

Steigung 1,04 

Achsenabschnitt –0,052 mg/dL 

Korrelationskoeffizient 0,999 
  

Präzision im Urin 

In der Serie (n=20) Probe 1 Probe 2 Probe 3 

Mittelwert [mg/dL] 39,5 173 270 

VK [%] 6,63 3,00 3,43 

Von Tag zu Tag (n=20) Probe 1 Probe 2 Probe 3 

Mittelwert [mg/dL] 31,8 133 221 

VK [%] 7,56 5,19 4,81 
  

Methodenvergleich in Urin (n=109) 

Test x DiaSys Creatinin FS  
(BioMajesty 6010) 

Test y DiaSys Creatinin FS 
(respons®920) 

Steigung 1,04 

Achsenabschnitt 0,924 mg/dL 

Korrelationskoeffizient 0,999 
  

** niedrigste messbare Konzentration, die von Null unterschieden werden 
kann; Mittelwert + 3 SD (n = 20) einer analytfreien Probe. 
  

Umrechnungsfaktor 
Creatinin [mg/dL] x 88,4 = Creatinin [µmol/L] 
Creatinin [mg/dL] x 0,0884 = Creatinin [mmol/L] 
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Referenzbereiche 
Serum/Plasma, Jaffé-Methode nicht kompensiert  
 

 mg/dL µmol/L  
Erwachsene [1]  
Frauen 0,6 – 1,1 53 – 97  
Männer 0,7 – 1,3   62 – 115  
Kinder [2,11] 
Neugeborene 0,5 – 1,2   44 – 106  
Kleinkinder 0,4 – 0,7 35 – 62  
Kinder 0,5 – 1,2   44 – 106  
 

Serum/Plasma, Jaffé-Methode kompensiert  
 

 mg/dL µmol/L  
Erwachsene [6]   
Frauen 0,5 – 0,9 44 – 80  
Männer 0,7 – 1,2   62 – 106  
Kinder [12] 
Neugeborene 0,24 – 1,04 21 – 92  
Kleinkinder 0,17 – 0,42 15 – 37  
Kinder 0,24 – 0,87 21 – 77  
 

24h Urin [1] 
Frauen 11 – 20 mg/kg/24h 97 – 177 µmol/kg/24h 
Männer 14 – 26 mg/kg/24h 124 – 230 µmol/kg/24h 
 

Albumin/Creatinin Verhältnis (früher Morgenurin) [13]: 
< 30 mg/g Creatinin  
 

Creatinin-Clearance [2] 
 

 
Frauen 95 – 160 mL/min/1,73 m2  
Männer 98 – 156 mL/min/1,73 m2  
  

Jedes Labor sollte die Übertragbarkeit der Referenzbereiche für die 
eigenen Patientengruppen überprüfen und gegebenenfalls eigene 
Referenzbereiche ermitteln. 
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Ergänzungen und/oder Änderungen im Dokument sind grau 
unterlegt. Für Streichungen verweisen wir auf die 
Kundeninformation der entsprechenden Packungsbeilagen-
Editionsnummer. 
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     Creatinine FS  

Application for serum and plasma (uncompensated method) 

      * Enter calibrator value. 

 Test Details Test Volumes Reference Ranges  
   

 Test  : CREA       
          

 Sample Type : Serum          
             

 Sample Volumes  Sample Types  
          

þ Serum 
o Urine 
o CSF 
þ Plasma 
o Whole Blood 
o Other 

 

        Normal : 12.00   µL  Dilution Ratio : 1 X     
             

   Increase : 24.00   µL  Dilution Ratio : 1 X     
             

   Decrease : 2.00   µL  Dilution Ratio : 1 X     
            
             

        Standard Volume : 12.00   µL         
             
             

 Reagent Volumes and Stirrer Speed    
             

       RGT-1 Volume : 160   µL     R1 Stirrer Speed : Medium     
             

       RGT-2 Volume : 40   µL     R2 Stirrer Speed : High     
            

            
             
             

 Test Details Test Volumes Reference Ranges  
   

 Test : CREA   Auto Rerun  ¨  
          

 Report Name : Creatinine  Online Calibration  ¨  
         

 Unit : mg/dL  Decimal Places : 2  Cuvette Wash  ¨  
             

 Wavelength-Primary : 505  Secondary : 578  Total Reagents : 2  
             

 Assay Type : RATE - A  Curve Type : Linear  Reagent R1 : CREA R1  
             

 M1 Start : 0  M1 End : 0  Reagent R2 : CREA R2  
             

  M2 Start : 19       M2 End : 25      
             

 Sample Replicates : 1  Standard Replicates : 3  Consumables/Calibrators:  
             

 Control Replicates : 1  Control Interval : 0  Blank /Level 0  0  
             

 Reaction Direction : Increasing  React. Abs. Limit : 0.90  Calibrator 1  *  
             

 Prozone Limit % : 0  Prozone Check : Lower      
             

 Linearity Limit % : 0  Delta Abs./Min. : 0.00      
             

 Technical Minimum : 0.10  Technical Maximum : 15.00      
             

 Y = aX + b a= : 1.00   b= : 0      
              

 Test Details Test Volumes Reference Ranges  
   

 Test  : CREA       
          

 Sample Type : Serum          
             

             
 Reference Range : DEFAULT        
             

 Category : Male          

             
 Reference Range  Sample Types  
          

þ Serum 
o Urine 
o CSF 
þ Plasma 
o Whole Blood 
o Other 

 

    Lower Limit  Upper Limit      
            

    (mg/dL)  (mg/dL)      
            
            

    Normal : 0.90  1.30     
            

    Panic : 0.00  0.00      
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 Creatinine FS  

Application for urine (uncompensated method) 

      * Enter calibrator value. 

 Test Details Test Volumes Reference Ranges  
   

 Test  : CREA       
          

 Sample Type : Urine          
             

 Sample Volumes  Sample Types  
          

o Serum 
þ Urine 
o CSF 
o Plasma 
o Whole Blood 
o Other 

 

        Normal : 12.00   µL  Dilution Ratio : 50 X     
             

   Increase : 12.00   µL  Dilution Ratio : 10 X     
             

   Decrease : 12.00   µL  Dilution Ratio : 100 X     
            
             

        Standard Volume : 12.00   µL         
             
             

 Reagent Volumes and Stirrer Speed    
             

       RGT-1 Volume : 160   µL     R1 Stirrer Speed : Medium     
             

       RGT-2 Volume : 40   µL     R2 Stirrer Speed : High     
            

            
             
             

  

 Test Details Test Volumes Reference Ranges  
   

 Test : CREA   Auto Rerun  ¨  
          

 Report Name : Creatinine in urine  Online Calibration  ¨  
         

 Unit : mg/dL  Decimal Places : 2  Cuvette Wash  ¨  
             

 Wavelength-Primary : 505  Secondary : 578  Total Reagents : 2  
             

 Assay Type : RATE - A  Curve Type : Linear  Reagent R1 : CREA R1  
             

 M1 Start : 0  M1 End : 0  Reagent R2 : CREA R2  
             

  M2 Start : 19       M2 End : 25      
             

 Sample Replicates : 1  Standard Replicates : 3  Consumables/Calibrators:  
             

 Control Replicates : 1  Control Interval : 0  Blank/Level 0  0  
             

 Reaction Direction : Increasing  React. Abs. Limit : 0.90  Calibrator 1  *  
             

 Prozone Limit % : 0  Prozone Check : Lower      
             

 Linearity Limit % : 0  Delta Abs./Min. : 0.00      
             

 Technical Minimum : 18  Technical Maximum : 600      
             

 Y = aX + b a= : 1.00   b= : 0      
              

 Test Details Test Volumes Reference Ranges  
   

 Test  : CREA       
          

 Sample Type : Urine          
             

             
 Reference Range : DEFAULT        
             

 Category : Male          

             
 Reference Range  Sample Types  
          

o Serum 
þ Urine 
o CSF 
o Plasma 
o Whole Blood 
o Other 

 

    Lower Limit  Upper Limit      
            

    (mg/dL)  (mg/dL)      
            
            

    Normal : 39  259     
            

    Panic : 0.00  0.00      
            
             

     
             

             
             

             
            

            
             
             


